
表一

單一實驗室對經鉻化砷酸銅處理之木材樣品（AWPA item D）之準確度與精密度（6重複分析）

分析元素 As Cr Cu
波長（nm） 189.042 267.716 219.226

參考值（mg/kg） 3257 3224 1917
測值平均值（mg/kg） 2838 3232 1872

平均回收率% 87 100 98
準確度% 79.6～94.7 92.5～107.9 90.0～105.4
精密度% 4.3 3.8 4.0

  


